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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на рН-метр НИТРОН-рН 01 

(далее – прибор) ИНК 401.00.000 РЭ. 

Все записи в паспорте делают только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные 

исправления не допускаются. 

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Наименование изделия: рН-метр НИТРОН-рН 01. 

Предприятие-изготовитель: ООО НПП «Биомер», почтовый адрес:  

Заводской номер: _________ 

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Диапазон измерения рН преобразователем измерительным  

в составе с рН электродом             от 0 до 12 рН; 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

измерения рН преобразователем измерительным в составе с 

рН электродом в рабочих условиях эксплуатации не, более  ± 0,2 рН; 

Напряжение питании от батареи гальванических элементов от 2,6 до 3,6 В 

Габаритные размеры преобразователя измерительного не более   260х145х55 мм 

Масса преобразователя измерительного не более       0,8 кг 

Средний срок службы не менее                    10 лет. 

Средняя наработка на отказ не менее              20000 ч 

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектность поставки рH-метра НИТРОН-рН 01 приведена в Таблице 1. 
Т а б л и ц а 1 

Наименование изделия Обозначение Кол-во, шт. Примечания 

Преобразователь измерительный 

рH-метра НИТРОН-рН 01 

 ИНК 400.00.000 ТУ 1  

Комбинированный рН электрод 

ЭСК-10601 

ТУ-4215-004-59118409-

2002 

 Под заказ  

Руководство по эксплуатации ИНК 401.00.000 РЭ 1  
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Паспорт   ИНК 401.00.000 ПС 1  

Методика поверки   ИНК 401.00.000 МП  1  Под заказ 

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ИНК 400.00.000 ТУ при соблюдении усло-

вий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи потребителю. 

Гарантийный срок хранения прибора - 6 месяцев. 

5.3 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать приборы, если они за это 

время выйдут из строя не по вине потребителя или их характеристики окажутся ниже норм технических требо-

ваний.  

5.4 Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии заполненного гарантийного талона предприяти-

ем-изготовителем.  

Доставка неисправного прибора на ремонт выполняется за счет и силами потребителя, если в специальном 

договоре на поставку не указано иное. После ремонта гарантийный срок продлевается на время нахождения 

прибора в ремонте плюс 14 дней (время транспортировки). 

5.5 Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях: 

- истечение гарантийного срока; 

- нарушение потребителем правил эксплуатации; 

- наличие механических, химических или тепловых повреждений; 

- наличие признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа. 

5.6 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет платный ремонт прибора. При выполнении 

этого вида ремонта гарантия устанавливается сроком на 12 месяцев с момента отправки прибора пользователю.  

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты продажи, указанной в гарантийном талоне. 

5.7 Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, диски, программное обеспече-

ние. 

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Наименование: рН-метр НИТРОН-рН 01 

Обозначение: ИНК 400.00.000 ТУ 
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Заводской № ________ 

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей тех-

нической документацией и признан годным для эксплуатации. 

 

Дата приемки:  __________________ 

 

                                                   

                МП                                           Штамп ОТК 

 

 

Представитель ОТК _______________________/____________/ 

                                                                   подпись,                 фамилия 

 

Руководитель предприятия ____________________/Мищенков А.А/ 

                                                                 подпись,                               фамилия 

 

7  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

Наименование: рН-метр НИТРОН-рН 01 

Обозначение: ИНК 400.00.000 ТУ 

Заводской № __________   

Упакован ООО НПП «Биомер» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической доку-

ментации. 

Дата упаковки ________________ 

 

Упаковку провел  ________________________ 

                                                          (подпись) 

 

Изделие после упаковки принял  ____________________  

                                                                                            (подпись) 
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8  СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ 

Поверка прибора проводится организациями, аккредитованными на право поверки в установленном порядке 

по методике поверки, изложенной в документе: ИНК 401.00.000 МП «рН-метр НИТРОН-рН 01. Методика по-

верки», утвержденной ФГУП «СНИИМ» 15.09.2014 (с извинениями № 1). 

Прибор поставляется без первичной поверки. Периодичность поверки прибора устанавливается организаци-

ей-потребителем, но не реже одного раза в год. Сведения о поверке заносят в таблицу 2. 
 

Т а б л и ц а 2 

Дата 

поверки 

Результаты по-

верки  

(годен/не годен к 

применению) 

Номер свидетельства о поверке,  

номер клейма (наклейки) повери-

теля 

(извещения о непригодности) 

Срок оче-

редной 

поверки 
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9  СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ И ПРОДАЖЕ 

рН-метр НИТРОН-рН 01, заводской №__________    
 

Дата продажи ____________________ 
 

МП                          предприятие-изготовитель  

п.г.т. Краснообск, а/я 297. 

Офис: пгт Краснообск, ул. Восточная, д.15 

Тел./Факс: (383) 308-75-00   

E-mail: info@biomer.ru 
 

Дата продажи ____________________ 

 

МП               предприятие-продавец 

 

10  УТИЛИЗАЦИЯ 

Прибор не содержит драгоценных металлов и вредных для окружающей среды веществ и после окончания 

срока эксплуатации утилизируется в обычном порядке. 
 

11  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствия поставленного рН-метра НИТРОН-рН 01 

требованиям ИНК 400.00.000 ТУ и настоящего паспорта, потребитель предъявляет рекламацию поставщику, 

независимо от того, в какой его составной части обнаружена неисправность. Сведения о рекламациях заносят в 

таблицу 3. 

Т а б л и ц а 3 

Дата уве-

домления 

№ дата 

акта ре-

кламации 

Краткое содер-

жание реклама-

ции 

Меры, приня-

тые по рекла-

мации 

Ф.И.О. ответ-

ственного испол-

нителя 

 

Подпись 

 

 

     

 

mailto:info@biomer.ru


ИНК 401.00.000 ПС 

 

10 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

      

 

1
2

  
К

Р
А

Т
К

И
Е

 С
В

Е
Д

Е
-

Н
И

Я
 О

 Р
Е

М
О

Н
Т

Е
 

 
П

о
д

п
и

сь
  

Ф
.И

.О
. 
о
тв

ет
. 
за

 

р
ем

о
н

т 
и

сп
о
л
н

и
-

те
л
я
 

 



ИНК 401.00.000 ПС 

 

11 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
ем

о
н

тн
ы

х
 р

аб
о
т 

 

В
и

д
 

р
ем

о
н

-

та
 

 

Д
ат

а 
в
ы

-

д
ач

и
 с

 

р
ем

о
н

та
  



ИНК 401.00.000 ПС 

 

12 

 

 
 

13  ПОРЯДОК ОТПРАВКИ НА 

РЕМОНТ. 

Запаковать прибор, убедившись в 

безопасности транспортировки, 

вложить в посылку реквизиты ва-

шей организации с контактными 

данными (номера телефонов, эл. почта)  

В случае отклонения характеристик от норм, к паспорту желательно прилагать документ, фиксирую-

щий данные расхождения.  Рекомендуется также ознакомиться с документом ИНК 401.00.000 РЭ. «рH-

метр НИТРОН-рН 01. Руководство по эксплуатации» (раздел «Неисправности и их устранение»). 

После гарантийного ремонта прибора предприятие-изготовитель продлевает срок гарантии на время нахож-

дения прибора в ремонте плюс 14 дней (время транспортировки. 

В случае если ремонт не гарантийный, гарантия устанавливается 12 месяцев с момента отправки прибора 

пользователю, при условии оплаты счета за ремонт. 
 

Адрес предприятия-изготовителя: 

Предприятие: ООО НПП “БИОМЕР”. 

Почтовый: 630501, Новосибирская обл.,  

п.г.т. Краснообск, а/я 297. 

Офис: ул. Восточная, д.15 

Тел./факс: (383) 308-75-00 

E-mail: info@biomer.ru 

www.biomer.ru 
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Тел. для справок: (383) 308-75-00 

ООО НПП «БИОМЕР» 


